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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Post¢powanie prowadzone bedzie w ramach
zamowien sektorowych
o warto$ci ponizej 431 000 euro dla dostaw lub usiug
( wedlug Regulaminu wewnetrznego udzielania zaméwien publicznych
w trybie przetargu nieograniczonego) pn.

DOSTAWA WODOMIERZY ORAZ MODULOW RADIOWYCH
Z WYNIESIONYM TRANSMITEREM IMPULSOW

Zatwierdzam:

Kierownik jednostki




Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia,
z siedzibg pod adresem ul. Suwalska 64, 19 — 300 Elk, zwane dalej Zamawiajacym,

zaprasza do sktadania ofert w przetargu na

DOSTAWE WODOMIERZY ORAZ MODULOW RADIOWYCH
Z WYNIESIONYM TRANSMITEREM IMPULSOW

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdéwienia

Kod CPV:
38421100 —3 Wodomierze
32230000 — 4 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturg odbiorcza

1.1 Wodomierze

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

wodomierze musza by¢ przystosowane do przeptywu wody zimnej o temperaturze do 30°C;

konstrukcja wodomierza - suchobiezna :

dla DN 15 + DN 40 wymagana konstrukcja objetosciowa,

dla DN 50 + DN 100 wymagana konstrukcja jednostrumieniowa;

korpus wodomierza nie moze by¢ wykonany z tworzywa sztucznego;

liczydlo musi byé hermetyczne w wykonaniu IP68, cyfrowe (8 pozyciji), odporne

na zaparowanie, zabezpieczone klapka;

oferowane wodomierze musza by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem magneséw

neodymowych,;

wodomierze nie mogg mie¢ mozliwosci petnego obrotu liczydta;

wodomierze musza posiada¢ liczydla przystosowane do zatozenia modulu elektro-

dynamicznego: impulsujacego, M-BUS lub radiowego w systemie jednokierunkowym

podczas eksploatacji wodomierza, bez koniecznosci demontazu wodomierza z instalacji

(nie dopuszcza si¢ rozwigzan zawierajgcych magnesy state - w szczegélnosci nadajnikéw

kontaktronowych);

oferowane wodomierze:

a) muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdziernika 2007r.
w sprawie wymagafi, ktérym powinny odpowiada¢ wodomierze, oraz szczegblowego
zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrzadow pomiarowych (Dz.U. z 2007r., Nr 209, poz. 1513),

b) musza by¢ zgodne z Rozporzagdzeniem Ministra Przedsigbiorczosci I Technologii z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych
(Dz.U. z 2019r., poz. 759),

¢) muszg odpowiadaé wymaganiom normy PN-ISO 4064 lub normy PN-EN14154;

wodomierze muszg posiadac:

a) aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE wedtug MID
obowigzujace na terenie catej UE lub zatwierdzenie krajowe wazne wyltacznie w Polsce,

b) wymagany zakres pomiarowy dla wodomierzy:

- od DN 15do DN 40 (Q3/Q1) R>160,
- od DN 50 do DN 100 (Q3/Q1) R>315
- potwierdzony certyfikatem j.w,
¢) aktualny atest higieniczny wydany przez Pafistwowy Zaktad Higieny,
d) aktualng ceche legalizacyjna z roku dostawy tj. 2023 r.



1.2 Modut radiowy z wyniesionym transmiterem impulséw
Modut radiowy musi by¢ polaczony przewodem, o dtugosci min. 4 m, z transmiterem impulséw.

Wyniesienie modutu radiowego ma pozwoli¢ na wlasciwy odczyt pobranej ilosci wody
w miejscach newralgicznych np. zalana studnia.

Wymagania, stawiane przez Zamawiajacego, dotyczace danych technicznych i uzytkowych
stawianych modutom radiowym z wyniesionymi transmiterami impulsow:

1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

moduly radiowe i transmitery musza by¢ zasilane bateryjnie; wymaga si¢ aby zywotnos¢
baterii wynosila min. dwa okresy legalizacyjne wodomierza, niezaleznie od czestotliwosci
odczytow;

budowa modutu radiowego i transmitera musi posiada¢ stopien ochrony IP 68;

moduly radiowe musza dziala¢é w otwartym kanale transmisyjnym nie wymagajacym
koncesji;

moduty radiowe musza umozliwia¢ identyfikacje ewentualnych wyciekow i przeptywow
wstecznych;

wymagana jest sygnalizacja (alarmy): zdemontowania czy proby zdemontowania modutu
oraz stanu baterii;

konstrukcja musi umozliwia¢ zabezpieczenie modutu radiowego poprzez zalozenie plomby
mechanicznej;

modut radiowy musi mieé¢ mozliwos¢ przeprogramowania w przypadku wymiany
wodomierza,

modul radiowy musi posiadac certyfikat CE;

modut radiowy musi byé kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego systemem
odczytu zdalnego i oprogramowaniem - systemem operacyjnym IZAR@MOBILE 2.

1.3 Dodatkowo Wykonawca musi spelnié nastepujace wymagania Zamawiajgcego dotyczace

przedmiotu zaméwienia:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

Wykonawca dostarcza¢ bedzie zaméwione wodomierze i moduty radiowe do siedziby
Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zamowienia;
dostarczone wodomierze i moduty muszg by¢ fabrycznie nowe i nieregenerowane;
Wykonawca musi zagwarantowaé mozliwos¢ wykonania wtomej legalizacji dostarczonych
wodomierzy oraz dostepnos¢ poszczeg6lnych czgsci zamiennych i zestawdw naprawczych;
wymaga si¢, aby demontaz i ponowny montaz wodomierzy mogt by¢ wykonywany bez
zastosowania dodatkowych urzadzen tj. prasy zaciskowej;
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad fizycznych w dostarczonych
wodomierzach lub modutach radiowych wraz z niezbednym wyposazeniem, Wykonawca
wymieni je na nowe, wolne od wad, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, liczac od
dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia ( faksem lub poczta elektroniczna);
w przypadku, gdy bledy wskazan wodomierza zgloszonego do ckspertyzy bedg wicksze
od bledéw granicznych, dopuszczalnych dla wodomierza w uzytkowaniu, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kwote za przeprowadzona przez Zamawiajacego ekspertyzg i wymieni
wodomierz na nowy. Dotyczy okresu gwarancji;
przy pierwszej realizacji zaméwienia odpowiednio dla poszczegblnych typow wodomierzy
i modutéw radiowych z wyniesionym transmiterem impulséw, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, Wykonawca musi dostarczyé wymienione nizej, wymagane przepisami
dokumenty:
a) deklaracje zgodnosci dostarczonego przedmiotu zaméwienia z wymaganiami:
= Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdziernika 2007r. w sprawie
wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wodomierze, oraz szczegdtowego zakresu
sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadoéw
pomiarowych (Dz.U. z 2007r., Nr 209, poz. 1513),
» Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci I Technologii z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzagdow pomiarowych (Dz.U. z 2019r.,
poz. 759),



10.

= Normy PN-ISO 4064 lub normy PN-EN14154;

b) deklaracj¢ zgodnosci wraz z instrukcjg uzytkowania w jezyku polskim wszystkich
elementéw systemu do zdalnego odczytu wymienionych w pkt I-1.1,1.2;

¢) zgod¢ wiasciwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydana na podstawie atestu
Pafistwowego Zaktadu Higieny dla materialéw majgcych kontakt z woda pitna, zgodnie
z § 21 ust 5 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015r., Nr 61, poz. 1989);

d) aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE wedtug MID
obowigzujgce na terenie calej UE lub zatwierdzenie krajowe wazne wylacznie w Polsce.
Przy dostawie nalezy zalaczy¢ jeden z wymienionych dokumentéw. W przypadku
przediozenia dokumentu obcojgzycznego Wykonawca winien zataczyé jego thumaczenie
na jezyk polski, sporzadzone przez tlumacza przysieglego;

) dokumentacj¢ techniczna kazdego typu wodomierza (budowa, zasada dziatania wraz
z czesciami katalogowymi podzespotéw wodomierza, metody regulacji oraz Kkarta
charakterystyki przeptywow potrzebnych do regulacji i wtérnej legalizacii);

f) karty gwarancyjne na dostarczone produkty.

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy:

Zamawiajacy okresla termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 01.01.2023 r. Dostarczone
wodomierze musza posiada¢ aktualna ceche legalizacji z roku dostawy tj. 2023 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy:

Dostawa wodomierzy i moduléw radiowych realizowana bedzie sukcesywnie wedhug
zapotrzebowania Zamawiajacego do 31.12.2023r. Ilo$¢ wodomierzy i modutow radiowych
przedstawiona w Zatgczniku nr la do SIWZ moze zostaé zwickszona lub zmniejszona
w zaleznosci od potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajacego.

Okres gwarancji:

1)  Wykonawca udzieli na przedmiot umowy 5 letniej gwarancji jakosciowe;j
bez wylaczen, liczonej kazdorazowo od daty protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego faktu odbioru dostarczonej partii urzadzen;

2) w okresie obowigzywania gwarancji wykonawca zapewni serwis dostepny na terenie Polski
z 48 godzinnym (dotyczy dni roboczych) czasem reakcji, liczonym od momentu otrzymania
od Zamawiajacego telefonicznego zgtoszenia.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert cz¢Sciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie dopuszeza mozliwosci zaméwienia uzupelniajacego.

Kazdy Wykonawca (jezeli nie jest producentem) zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty
dokument autoryzacji oraz gwarancji dostaw wystawiony przez producenta oferowanych

wodomierzy.

Wykonawca musi zalaczyé do oferty informacj¢ o najblizszym punkcie serwisowym
oferowanych wodomierzy.

ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE MOZLIWOSC UNIEWAZNIENIA
POSTEPOWANIA NA KAZDYM ETAPIE BEZ PODANIA PRZYCZYN.
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II. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

W przetargu moga wzigé udzial Wykonawcy, ktérzy speiniajg warunki wymienione w § 8 ust.1
Regulaminu wewnetrznego udzielania zaméwien publicznych.

Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

Zamawiajacy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkéw w tym zakresie.

Wykonawca spelni warunek, jesli zlozy oswiadczenie w trybie § 8 ust. 1 Regulaminu

wewnetrznego zamowien publicznych (Zatgcznik nr 3 do SIWZ).

Posiadaja wiedz¢ i doswiadczenie do wykonania zaméwienia;

Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze si¢ posiadaniem udokumentowanego doswiadczenia

z wykonania, w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jesli okres

dziatalnosci jest krétszy, w tym okresie), co najmniej dwoch dostaw wodomierzy glownych

do wody zimnej wraz modutami radiowymi o warto$ci minimum 100 000,00 zt brutto kazda.

Dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia;

Zamawiajacy nie opisuje sposobu dokonywania oceny speinienia warunku dotyczacego

dysponowania potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

Wykonawca spetni warunek, jesli zlozy oswiadczenie w trybie § 8 ust. 1 Regulaminu

wewnetrznego udzielania zamoéwien publicznych (Zatgcznik nr 3 do SIWZ).

Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawca spelni warunek. jesli zlozy oswiadczenie w trybie § 8 ust. 1 Regulaminu

wewnetrznego udzielania zaméwien publicznych (Zatacznik nr 3 do SIWZ).

W postepowaniu moga wzia¢ udzial Wykonawcy, ktérzy spetniaja warunek dotyczacy braku

podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 Regulaminu wewngtrznego udzielania zamowien

publicznych (Zatacznik nr 5 do SIWZ).

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia:

1) kazdy z warunkéw okreslonych w pkt II. 1-4 SIWZ winien spetnia¢ co najmniej jeden z tych
Wykonawcow albo wszyscy ci wykonawcy wspdlnie;

2) warunek okre§lony w pkt. II. 5 SIWZ powinien spetnia¢ kazdy z Wykonawcéw samodzielnie;

W celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu Zamawiajacy zada zlozenia

o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w pkt III. niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy dokona oceny spelnienia przez Wykonawcéw warunkéw udzialu

w postepowaniu na dzieti skladania ofert w oparciu o zlozone wraz z oferta oSwiadczenia oraz

dokumenty wg metody "spetnia / nie spetnia".

Stwierdzenie spelnienia w/w warunkéw odbedzie si¢ poprzez analize i oceng oswiadczen

zadanych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy przez powotang przez Zamawiajacego komisj¢

przetargows.

III. OSWIADCZENIA 1 DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTARCZ){C
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNJANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

. Oferta musi by¢ sporzadzona czytelnie w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.
. Oferta musi zawierac:
1) Formularz ofertowy wg Zatacznika nr 1do SIWZ oraz Wykaz cen jednostkowych wg
Zatacznika nr la do SIWZ;
2) projekt umowy z parafowang kazda strona wg zalgcznika nr 2 do SIWZ oraz akceptacja
klauzuli RODO wg Zatacznika nr 1 do Umowy:
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3) Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika Urzgdu Skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca
nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skiadania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) Zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawarl porozumienie z whasciwym
organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji whasciwego organu;

5) Oswiadczenia Wykonawcy wg Zalacznika nr 3 i 4 do SIWZ:

6) Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania wg Zatacznika nr 5 do SIWZ;

7) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania
o udzielenie zamo6wienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest - krotszy w tym okresie,
z podaniem jego /ich/ wartosci oraz daty i miejsca wykonania , podmiotéw na rzecz ktérych
byty wykonane oraz zalaczeniem dowodow potwierdzajacych, ze dostawa/y zostaty wykonane
nalezycie. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonat wczesniej co najmniej 2 dostawy —
wodomierzy gtéwnych do wody zimnej wraz modutami radiowymi, warto$¢ dostawy minimum
100 000,00 zt brutto kazda;

8) dokument potwierdzajgcy status autoryzowanego przedstawiciela wystawiony przez
producenta, jezeli nie jest producentem urzadzen bedgcych przedmiotem zaméwienia.

9) Atesty higieniczne PZH na oferowane wodomierze;

10) aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE wedtug MID obowiazujace
na terenie catej UE, dopuszcza si¢ zatwierdzenie krajowe wazne wylacznie w Polsce.
Parametry metrologiczne wodomierzy winny odpowiada¢ normie PN-ISO 4064 lub PN-EN
14154,

11) karty katalogowe, z ktérych jednoznacznie wynika typ konstrukcji wodomierzy i naktadek,
ich parametry techniczne i uzyte materialy. Zalaczone opisy i karty katalogowe musza
umozliwia¢ sprawdzenie spelnienia warunkéw i cech przedmiotu dostawy, opisanych
w punkcie 1. rozdziatu I : Opisu przedmiotu zamoéwienia. Dotgczone karty katalogowe musza
by¢ sporzadzone w jezyku polskim;

12) Karty gwarancyjne.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wszystkie oswiadczenia i dokumenty powinny by¢ sktadane w oryginale lub kopii potwierdzonej
przez Wykonawcg (lub podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
za zgodno$¢ z oryginatem.

2. Wszystkie dokumenty sktadajace si¢ na ofert¢ nalezy umiescié w nieprzezroczystej,
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, opisanej nazwa i adresem Wykonawcy
oraz Zamawiajacego i opatrzonej tekstem:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.,
19 - 300 ELK UL. SUWALSKA 64
OFERTA NA DOSTAWE WODOMIERZY ORAZ MODULOW
RADIOWYCH Z WYNIESIONYMI TRANSMITERAMI IMPULSOW
(Nie otwiera¢ przed dniem 16.12.2022 r.)
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Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte i zaproponowa¢ tylko jedng ceng.
Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERT

. Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie koszty zwigzane z:

a) kazdorazowym transportem vpartii urzadzen, bedacych czesciowa realizacjg przedmiotu
zamowienia, do siedziby Zamawiajgcego;

b) kazdorazowa przesytka (odbiorem i dostawg) wodomierzy lub modutow wraz z niezbednym
wyposazeniem, w wyniku uznania zgloszenia gwarancyjnego;

¢) zapewnieniem serwisu dostgpnego na terenie Polski;

Wykonawca musi zaakceptowaé nastgpujace warunki ptatnosci: przelew w terminie 30 dni od daty

dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.

VL. OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena — 100 %)

W postepowaniu zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta tzn. oferta z najnizsza cena.
Poréwnania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy dokona wylacznie sposrod
ofert waznych, nie podlegajacych odrzuceniu, ztozonych przez niewykluczonych z postepowania
Wykonawcow, zgodnych w kwestii sposobu ich sporzadzenia, a takze oferowanego przedmiotu
i warunkéw realizacji zaméwienia ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Ocena ofert nastgpi na zamknigtym posiedzeniu komisji
przetargowej. O wyniku przetargu Zamawiajacy powiadomi wszystkich oferentow.

VIIL. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty nalezy sktada¢ w sekretariacie siedziby Zamawiajacego: 19 — 300 Elk, ul. Suwalska 64,

w terminie do dnia 16.12. 2022 r. do godz. 12%.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona bez otwierania.

Otwarcie ofert odbedzie si¢ w siedzibie Zamawiajacego 16.12.2022 r. o godz. 12%

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy oglosi nazwy Wykonawcow oraz oferowane
ceny, a nastepnie wpisze te dane do protokotu.

VIII. WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy nie bedzie zada¢ wniesienia wadium
Zamawiajacy nie bedzie zada¢ wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni .tzn. do 14.01.2023 r.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE STRON
I WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

. Zapytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nalezy kierowac pisemnie

na adres Zamawiajgcego.



2. Zapytanie nalezy sklada¢ w terminie 6 dni przed terminem skladania ofert. Zamawiajacy przesle
tres¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania zrodla zapytania. Zapytanie zlozone
po wyzej wymienionym terminie pozostanie bez odpowiedzi.

3. Osoby upowaznione do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami:

w sprawach merytorycznych:
- Cezary WozZniak tel. +48 876218422,
- Maciej Zylinski tel. +48 876218429,
w sprawach formalno-prawnych:
- Agata Korolczuk  tel. +48 876218417.

XI. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Gdy zostata ztozona wigcej niz jedna oferta, Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamdOwienia
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,
nie pozniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.

2. Gdy zostata ztozona tylko jedna oferta Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia
W terminie nie krotszym niz 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,
ale nie pdzniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.

3. Osoby reprezentujace Wykonawcg przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, w szczegdlnosci aktualny odpis
z wlasciwego rejestru (KRS lub ewidencja dziatalnosci gospodarczej, pelnomocnictwo itp.), o ile
umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

XII. POUCZENIE O SRODKACH ODWOLAWCZYCH PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w toku postepowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiajacego czynnosci, do ktorej jest obowigzany na podstawie regulaminu,
mozna wnies¢ protest do Zamawiajgcego pisemnie lub faksem, w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzigto lub mozna bylo powzia¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia. Protest uwaza si¢ za wniesiony z chwila, gdy dotart on do Zamawiajacego w taki
sposob, ze mogl zapoznaé si¢ z jego trescia. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed
zawarciem umowy.

Zataczniki do specyfikacii:
1. FORMULARZ OFERTOWY,

la. WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH,
2. PROJEKT UMOWY Z ZALACZNIKIEM NR 1 DO UMOWY,
3. OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU,
4. OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEENIANIU WYMAGANIACH $RODOWISKOWYCH,
5. OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTEPOWANIA.

podpis Zamawiajacego



